


@®® Brugsanvisning

Elastomert bidregistreringsmateriale pé vinylpolysiloxan-basis, additionshardende

Tak for din fillid. Ved keb af disse bidregistreringsmaterialer har du truffet

det rigtige valg. Lees naervaerende brugsanvisning omhyggeligt fer brug!
Bidregistreringsmaterialerne er udelukkende beregnet til odontologisk brug og ma
kun anvendes af faguddannet personale.

Ansvarligt og omhyggeligt arbejde med det medicinske udstyr forudsaettes.

Produkibeskrivelse

Alle bidregistreringsmaterialer fremstilles of ramaterialer af hej kvalitet og har
mange anvendelsesmuligheder som falge of de forskellige sluthardheder.
Materialerne har en meget hgj tixotropi, er nemme at pafere med det automatiske
sikkerhedspatronsystem, er nemme at fierne fra munden, og dimensioneme er varigt
stabile.

Indikation
Simplee Bite Registration fast set: Fremsfilling af permanente, genanvendelige
bidregistreringer; fiksering af stettestift- og ansigtsbue-registreringer.

Bidregistreringsmaterialer i 50 ml-sikkerhedspatroner

Seet patronen i 1:1 blandepistolen, fiern haetten og pres materialet ud, indfil

det flyder jaevnt ud af begge &bninger. Anbring herefter Mixing Tip (single-use)
(farvekoden pd heetten og Mixing Tip skal vaere identiske) p& udlgbsabningerne og
serg for, at den sidder korrekt. Drej spidsen 90° med uret for at lukke den. Aktivér
blandepistolen igen, og pafer materialet i den enskede maengde. Den brugte
Mixing Tip bliver siddende pé patronen og fungerer som lukkehaette. Fiern den
brugte Mixing Tip fer naeste anvendelse og kontrollér udlgbsébningerne for, om der
skulle have dannet sig en prop, som kan ske i meget sjgeldne tilfeelde, renger om
nadvendigt og fortsaet.

Desinfektion

Registreringerne kan desinficeres med en 2 %-glutardialdehyd-oplesning.

Naér aftrykket er taget ud af munden, skal det skylles under rindende vand i

15 sekunder. Efterfalgende desinficeres oftrykket ved at nedsaenke det omhyggeligt
i desinfektionsmidlet.

Overhold altid anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet.

Yderligere informationer findes p& www.dgzmk.de, eller J. Prosthet. Dent.

1999 May, 81(5), 621.

@ Lietosanas pamdaciba

Arbejds- og sikkerhedsanvisninger

De ovenfor naevnte produkter mé kun anvendes i henhold fil naervaerende

brugsanvisning. Brugeren er eneansvarlig for enhver anvendelse, som ikke er i

overensstemmelse med naervaerende brugsanvisning.

* Bidregistreringsmaterialerne er p& grund af deres hoje sluthérdhed ikke egnet
til konventionelle aftryk.

« Produkter, der er maerket ,single-use”, er beregnet til engangsbrug.

* For at undgé krydskontamination skal patroner og blandepistoler desinficeres
fer naeste brug.

* Vaesker, der anvendes fer regisireringen, sasom mundskyllevaesker eller

refrakfionsvaesker, kan gribe forstyrrende ind i selve haerdningsreakfionen og

skal fiernes omhyggeligt.

Serg for, at materialet ikke fér kontakt med visse handsketyper, f.eks.

latexhandsker, da katalysatoren kan blive beskadiget. Vi anbefaler nitril-/

vinylhandsker eller handsker p& PE-basis.

Der ma ikke efterlades rester af bidregistreringsmaterialet i mundhulen.

Undgé kontakt med tgj, da haerdet silikone er kemisk resistent og danner pletter,

der ikke kan fiemes.

Bidregistreringsmaterialerne mé ikke anvendes sammen med polyether,

polysulfider eller kondensationshaerdende silikone.

For at undgéd en eventuel inkompatibilitet m& bidregistreringsmaterialer

ikke kombineres med A-silikone fra andre producenter.

Opbevaring: Opbevares tert i et temperaturomrade mellem

5°Cog 27 °C (41 °F og 80,6 °F).

Holdbarhed: se patryk pa pakken/efiketten. Mé ikke anvendes

efter udlgbsdatoen.

Forarbejdningstemperatur: Ved stuetemperatur mellem

18 °Cog 25 °C (64,4 °F-77 °F).

Tekniske data og produktegenskaber

Kontraindikation

Produkfet mé ikke anvendes p& patienter med kendt allergi over for aromastoffer
eller andre indholdsstoffer (se sikkerhedsdatablad eller sparg producenten).
Dette skal udredes for anvendelsen!

Advarsler

* Ved gjenkontakt: Undgd sjenkontakt, skyl om nedvendigt ejnene omgaende
med rigeligt, rent vand og konsultér straks en gjenlzege.

* Ved indtagelse: Skyl munden efter indiagelse, og drik rigeligt vand.
Opseg altid en laege.

* Allergiske reaktioner: Allergiske reaktioner kan ikke udelukkes hos felsomme
personer. Hvis der skulle opsté akutte, allergiske reaktioner under behandlingen,
skal behandlingen med produktet stoppes omgéende, og lsegen kontaktes.

Safremt der mod forventning skulle opsta en alvorlig heendelse i forbindelse med
neervaerende, medicinske udstyr, skal dette indberettes til producenten og fil den
ansvarlige myndighed i dit medlemsland.

Lees ogsé advarslerne i sikkerhedsdatabladet!
Feil og sendringer forbeholdes

Produkt Farve Dosering (1:1) Forarbejd- Opbevaringstid i| Samlet haerdetid | Hardhed (+/-5) | Lineaer
ningstid inkl. munden malaendring
blandetid

Simplee Bite Hindbaer-red Automatisk 30 Sekunder (sek.) | 30 Sekunder (sek.) | 1 Minutter (min.) Shore A85 0,1%

Registration fast set

*Ved 23 °C / 73,4 °F. Tidsangivelserne gaelder for 23 °C og en relativ luftfugtighed p& 50 +/- 10 %. Generelt geelder:

hajere tfemperaturer fremskynder, lavere temperaturer forsinker haerdningen.

Elastomérs sakodiena nospiedumu materials uz vinila polisiloksana bazes, kas cieté, sajaucot komponentus

Paldies par izradito uzticesanos. legadajoties $os sakodiena nospiedumu
materialus, esaf pienémusi pareizo lemumu. Pirms lietosanas noteiki ropigi izlasiet
30 lietosanas instrukeijul Sakodiena nospiedumu materiali ir paredzéti tikai
zobarstiecibai, uzticot lietosanu kvalificatiem specialistiem.

Stradajot ar $o medicinisko produktu, nepieciesams atbildigs un ropigs darbs.

Produkta apraksts

Visi sakodiena nospiedumu materidli ir izgatavoti no augstas kvalitates
izejvielam un, pateicoties dazadajai gala ciefibai, nodrogina plasu pielietojuma
klastu. Materialiem ir lofi augsta tiksotropija, tie ir viegli uzklajami, pateicoties
automatiskajai drosibas kartridza sistemai, viegli iznemami no mutes un stabili
saglaba nemainigu izméru.

Indikacijas
Simplee Bite Registration fast set: pastavigu, atkartoti lietojamu sakodiena
nospiedumu izgatavosana; balsta fapu un sejas loka nospiedumu fiksacija.

Sakodiena nospiedumu materiali 50 ml drosibas kartridzos

levietojiet kartridzu 1:1 maisitaja pistole, nonemiet vacinu un izspiediet materialu,
lidz materials vienmerigi izplust no abam atverem. Tagad uzlieciet maisisanas
uzgali (vienreizlietojams) (parlieciniefies, vai krasas kodi uz vacina un maisisanas
uzgola ir identiski) uz izplodes atvereém, parliecinoties, ka fas ir pareizi novietots.
Lai to aizvertu, pagrieziet galu par 90° pulkstenraditaju kustibas virziena. Velreiz
nospiediet maisisanas pisfoli un uzklajiet vajadzigo materiala daudzumu. Lietotais
maisisanas uzgalis paliek uz kartridza un kalpo ka aizdare. Pirms nakamas
lietosanas reizes nonemiet lietoto maisisanas uzgali, parbaudiet, vai izpludes
atveres nav aizsprostotas, kas notiek ofi retos gadijumos, vajadzibas gadijuma
izfiriet un turpiniet ka parasti.

Dezinfekcija

Nospiedumus var dezinficat ar 2% glutaraldehida skidumu. Pec iznemsanas no
mutes skalojiet nospiedumu zem tekosa odens 15 sekundes. Pec tam dezinficéjiet
nospiedumu, rapigi iegremdgjot to dezinfekcijas lidzekl.

Noteikti ievérojiet dezinfekcijas lidzek|a razotaja sniegtos noradijumus. Plasaku
informaciju skafiet www.dgzmk.de vai J. Prosthet. Dent. 1999 May, 81(5), 621.

@ Naudojimo instrukcija

Darba un drosibas noradijumi

leprieks minatos produkius drikst liefot tikai saskana ar pievienoto lietosanas

instrukeiju. Jebkada cita lietosana, kas neatbilst sai lietosanas instrukcijai, ir tikai

lietotaja atbildiba.

* Sakodiena nospiedumu materiali nav pieméroti parastajiem nospiedumiem
to augstas gala cietibas de).

* Produkti ar markejumu “single-use” ir paredzéti vienreizgjai lietosanai.

* Lai izvairitos no savstarpéjas kontamindcijas, pirms nakamas liefosanas
reizes dezinficgjiet kartridzus un maisisanas pistoles.

* Risinajumi, kas tika izmantoti pirms nospieduma nemsanas, pieméram,
mutes skalosanas skidumi vai retrakcijas skidumi var fraucét sacietésanas
reakeijai, un tie ir ropigi j@nonem.

* Jaizvairas no materidla saskares ar noteikta veida cimdiem, pieméram,
lateksa cimdiem, jo tie var sabojat katalizatoru. lesakam nitrila/vinila cimdus
vai cimdus vz PE bazes.

* Neatstajiet mutes dobuma nekadus sakodiena nospiedumu materiala atlikumus.

* |zvairiefies no saskares ar apgarbu, jo cietgjosie silikoni ir kimiski izturigi un
rada neizfiramus fraipus.

¢ Neizmantojiet sakodiena nospiedumu materialus kopa ar poligteri,
polisulfidiem vai kondensacijas cietesanas silikoniem.

* Lai novérstu iespgjamu nepanesibu, nekombingjiet sakodiena
nospiedumu materialus ar citu raZotaju A silikoniem.

* Uzglabasana: glabat sausa vieta no 5 °C lidz 27 °C (no 41 °F lidz 80,6 °F)
temperatura.

* Deriguma fermins: skatiet uzdruku uz iepakojuma,/efiketi. Neizmantojiet pec
ta deriguma termina beigam.

* Apstrades temperatira: istabas temperattra no 18 °C lidz 25 °C
(64,4 °F - 77 °F).

Tehniskie dati un produkta ipasibas

Kontrindikacijas

Produkiu nedrikst liefot pacientiem ar zinamu alergiju pret aromatizétajiem vai citam
sastavdalam (skatit drogibas datu lapu vai jautat razotajam).

Tas janoskaidro pirms lietosanas!

Bridindjuma noradijumi

* Ja noklst acis: izvairiefies no noklusanas acis, ja nepieciesams, nekavéjoties
izskalojiet acis ar lielu daudzumu fira dens un nekavéjoties konsuligjieties ar
oftalmologu.

* Ja norits: péc norisanas izskalot muti un dzert daudz odens.
Noteikii saziniefies ar arstu.

* Alergiskas reakcijas: jutigiem cilvekiem nevar izslegt alergiskas reakcijas.
Ja manipulaciju laika rodas aktas alergiskas reakcijas, manupulacijas ar $o
produktu nekavejoties japartrauc un j@sazinas ar arstu.

Ja saistiba ar $o medicinisko produkiu negaiditi notiek nopietns incidents, par to
jazino razotajam un josu dalibvalsts kompetentajai iestadei.

Lodzu, ieverojiet ari drosibas datu lapa sniegtos bridingjumus!
Tiesibas uz kludam un izmainam paturétas

Produkts Krasa Dozésana (1:1) | Apstrades Atrasands muté | Kopéjais Ciefiba (+/-5) Linedras izméra
laiks, ieskaitot ilgums cietéSanas laiks izmainas
sajauksanas
laiku

Simplee Bite Avensarkans Automatiski 30 Sekundes (sek.)| 30 Sekundes (sek.)| 1 Mindtes (min.) Shore A85 0,1%

Registration fast set

* Pie 23 °C/73,4 °F. Laika norades ir speka 23 °C temperatura un relafiva gaisa mitruma 50 +/- 10%. Parasti speka:

augstaka temperatira padtrina cietesanu, bet zemaka temperatira to aizkave.

Elastomeriné sgkandZio registravimo medzZiaga vinilo polisiloksano pagrindu, adityvaus suri$imo

Dekojame uz mums parodytq pasitikejimg. |sigydami $ig sgkandzio registravimo
medziagq priéméte teisingq sprendimq. Pries naudodami botinai atidziai
perskaitykite $iq naudojimo instrukeijq! Sgkandzio registravimo medziagos yra
skirtos naudoti tik specialistams odontologinems reikmems.

Kad su medicinos priemone reikia elgtis atsakingai ir atidZiai, yra savaime
suprantama.

Produkto aprasas

Visos sgkandzio registravimo medziagos gaminamos i kokybisky zaliavy ir,
budamos jvairaus galutinio kietumo, tinka placiam taikmeny spekirui. Medziagos
pasizymi labai didele fiksotropija, todél jas galima nesunkiai uzdeti pasitelkiant
automatines saugos kasediy sistemas, lengvai isimti i§ burnos ir jy matmenys islieka
nuolatinai stabilds.

Indikacija
* Simplee Bite Registration fast set: ilgalaikiy, kelis kartus naudojamy sgkandzio
registry gamyba; atraminiy kaisgiy ir veido lanko registry fiksavimas.

Sgkandzio registravimo medZiagos 50 ml saugos kasetése

|dekite kasete j 1:1 maisymo pistoletq, nuimkite gaubtelj ir tol spauskite medziagg,
kol i§ abiejy kiaurymiy medZiaga ims tolygiai teketi. Dabar ant istekéjimo angy
uzdékite maisymo antgal; (vienkartinj) (atkreipkite demesj, kad spalvinis gaubtelio ir
maisymo antgalio kodas buty vienodas), atkreipkite demesj, kad jis gerai laikytysi.
Uzfiksuokite, pasukdami antgalj per 90° pagal laikrodzio rodykle. Vel aktyvinkite
maiymo pistoletq ir isspauskite reikiomg medziagos kiekj. Panaudotas maisymo
antgalis lieka ant kasetés vietoj dangtelio. Pries naudodami kitq kartq nuimkite
naudotq maisymo antgalj, patikrinkite istekejimo angas, ar jose nesusidare kamsalai
(kas gali atsitikii labai retais atvejais), jei reikia, isvalykite ir teskite darbq jprastu

budu.

Dezinfekavimas

Registrus galima dezinfekuoti 2 % glutardialdehido tirpalu. I5¢me is burnos atspaudg
15 sekundziy plaukite po tekangiu vandeniu. Po to atspaudq dezinfekuokite, gerai
imerkdami | dezinfekanto firpalq.

Batinai laikykites dezinfekanto gamintojo instrukcijy.

Daugiau informacijos rasite adresu www.dgzmk.de arba

. Prosthet. Dent.” 1999 May, 81(5), 621.

Bite Registration fast set 156220Gl.indd 2

Darbo ir saugos nuorodos

Pirmiau nurodytus produktus galima naudoti fik laikantis nurodytos naudojimo
instrukcijos. Uz bet kokj kitokj naudojimg, neatitinkantj sios naudojimo instrukcijos,
atsako tik naudotojas.

« Del didelio galutinio kietumo sgkandzio registravimo medziagos nefinka
tradiciniams atspaudams daryti.

Indelius ir ttbeles po naudojimo tuojau pat vel gerai uzdarykite;
nesupainiokite dangteliy ir dozavimo sauksty.

Vienkartinio naudojimo zenklu (,single-use”) pazymeti produktai yra skirti
naudoti tik vieng kartg.

Kad bty isvengta kryzminés tarsos, dezinfekuokite kasetes ir maisymo pistoletus,
pries naudodami juos kitg kartq.

Pries registravimq naudoti tirpalai, pvz., burnos skalavimo skysciai arba retrakeijos
tirpalai, gali trukdyti surisimo reakcijai, todél juos reikia kruopsciai pasalinti.
Reikia stengtis, kad medziaga nesiliesty prie tam tikro tipo pirstiniy, pvz.,
latekso pirsfiniy, nes tai gali pazeisti katalizatoriy. Mes rekomenduojome
pirstines i3 nitrilo / vinilo arba pirstines PE pagrindu.

Nepalikite jokiy sgkandZio registravimo medziagos likuciy burnoje.
Saugokite nuo kontakfo su drabuZiais, nes tinkliniai silikonai yra chemiskai
stabilus ir palieka nebeisplaunamas demes.

Nenaudokite sgkandzio registravimo medziagy kartu su polieteriu,
polisulfidais arba kondensacinio surigimo silikonais.

Siekiant isvengti galbut galimy nesuderinamumy, nenaudokite sqkandzio
regisiravimo medziagy su kity gamintojy tinkliniais silikonais.

Laikymas: laikyti sausai nuo 5 °C iki 27 °C (41 °F iki 80,6 °F).

Tinkamumo laikas: zr. spaudq ant pakuotés / efikete. Pragjus finkamumo
naudoti datai nebenaudoti.

Apdorojimo temperatira: kambario temperatiroje nuo

18 °Ciiki 25 °C (64,4 °Fiki 77 °F).

Techniniai duomenys ir produkto savybés

Kontraindikacijos

Produkio negalima naudoti pacientams su zinoma alergija kvépikliams arba kifoms
sudetinems medziagoms (2r. saugos duomeny lapg arba teiraukites gamintojo). Tai
reikety iSsiaiskinti pries naudojimg!

|spéjamosios nuorodos

* Patekus j akis: saugoti nuo sqly&io su akimis, faip atsitikus tuojau pat plauti akis
dideliu kiekiu svaraus vandens ir nedelsiant kreiptis j akiy gydytojq.

* Prarijus: prarijus isskalauti bumng ir gerti daug vandens.
Butinai kreiptis | gydytojq.

* Alerginés reakcijos: jaufriems asmenims negalima atmesti alerginés reakcijos
galimybes. Jei gydymo metu atsirasty tmios alerginés reakcijos, produkto
naudojimq reikia tuojau pat nutraukti ir kreiptis | gydytojq.

Jei sqry3yje su sia medicinos priemone netikéfai afsitikty rimtas incidentas, apie tai
reikia pranesti gamintojui ir kompetentingai Jusy $alies narés institucijai.

Atkreipkite démesj ir | jspéjamasias nuorodas saugos duomeny lape!
Galimos klaidos ir pakeitimai

Produktas Spalva Dozavimas (1:1) | Apdirbimo Laikymo burnoje| Bendras suriS§imo| Kietumas (+/-5) | Tiesinis matmens
laikas, jsk. trukmé laikas pokytis
maiSymo laikg

Simplee Bite Avie¢iy raudonumo| Aromatingas 30 Sekundes (s) 30 Sekundés (s) 1 Minutés (min) Shore A85 0,1%

Registration fast set

* 23 °C /73,4 °F temperatiroje. Laikas nurodytas 23 °C temperaturoje ir 50 +/-10 % santykiniam oro drégniui. Bendrai galioja:

aukstesnés temperattros surisimq greitina, o Zemesnés létina.

@& Kasutusjuhend

Elastomeerne hambumuse registreerimismaterjal vintilpolusiloksaan-baasil, lisakdvastuv

Suur ténu teie usalduse eest. Anfud hambumuse registreerimismaterjalide ostuga
olete teinud dige otsuse. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend tingimata
hoolikalt l&bil Hombumuse registreerimismaterjalid on eranditult efte nahtud
kasutamiseks hambaravis erialapersonalile.

Eeldatakse vastutustundlikku ja eftevaatlikku t6stamist meditsiiniseadmega.

Toote kirjeldus

Kaik hambumuse registreerimismaterjalid valmistatakse kérgkvaliteetsetest
toorainetest ja need pakuvad erineva [ppkévastamisega laia kasutusspekirit.
Materjalid on véiga kérge tiksotroopsusega, neid on ténu automaatsele
ohutusalasele padruniststeemile lihtne aplitseerida, suust lihtne eemaldada ning nad
on pisivalt stabiilsete médtmetega.

Néidustus
Simplee Bite Registration fast set: pusivate, korduvkasutatavate hambumuse
registraatide valmistamine; tugitift- ja ndokaareregistraatide fikseerimine.

Hambumuse registreerimismaterjalid 50 ml ohutuspadrunid

Sisestage padrun 1:1 segamispistolisse, eemaldage sulgurkiibar ja pressige
materjali vélia seni, kuni materjal voolab malemast avast thilaselt vélja. Asetage
nuud segamisotsik (single-use) (pidage sulgurkibara ja segamisotsiku puhul silmas
identset véirvikoodi) véljumisavadele, pssrake tihelepanu korrekisele asetusele.
Lopuks keerake otsikut 90° pdripdeva. Vajutage uuesti segamispustolit ja véljastage
soovitud kogus materjali. Kasutatud segamisotsik jééb padrunile ja on efte nahtud
sulgurina. Eemaldage kasutatud segamisotsik enne jérgmist kasutamist, kontrollige
véljumisavasid vaga harvadel juhtudel tekkinud ummistuste suhtes, vajaduse korral
puhastage ja jatkake tavapdrasel viisil.

Desinfitseerimine

Registraate saab desinfitseerida 2% glutaardialdehuidi lahusega. Pérast suust
eemaldamist loputage jéliendit 15 sekundit voolava vee all. Seejérel desinfitseerige
jgliend pahjaliku kastmisega desinfitseerimisvahendisse.

Jargige tingimata desinfitseerimisvahendi toofja andmeid.

Taiendavat teavet leiate veebilehelt www.dgzmk.de véi publikatsioonist

J. Prosthet. Dent. 1999 May, 81(5), 621.

D Navodila za obdelavo

T66- ja ohutusjuhised

Eespool nimetatud tooteid tohib kasutada ainult vastavalt etteantud kasutusjuhendile.

Igasugune muu, antud kasutusjuhendist erinev kasutamine kuulub kasutaja

ainuvastutuse alla.

* Hambumuse registreerimismaterjalid ei sobi kérge l6ppkévaduse t6ttu
tavaliste jaliendite jaoks.

* Tooted mérgistusega ,single-use” on efte nahtud thekordseks kasutamiseks.

* Ristsaastumiste véltimiseks desinfitseerige padrunid ja segamispustolid enne
jdrgmist kasutamist.

* Enne registreerimist kasutatavad lahused nagu nt suuloputuslahused vai
refrakisioonilahused vaivad hairida tahkumisreakisiooni ja need tuleb hoolikalt
eemaldada.

* Véltida tuleb materjali kokkupuudet teatud tiupi kinnastega, nf latekskinnastega,
sest katalusaator vaib kahjustuda. Soovitame nitriil- /viniulkindaid v&i PE-baasil
kindaid.

* Arge dtke suuadnde hambumuse registreerimismaterjali jécke.

* Valtige kokkupuudet riideesemetega, sest ristseostunud silikoonid on keemiliselt
vastupidavad ja jgtavad plekke, mida ei saa eemaldada.

* Arge kasutage hambumuse registreerimismaterjale koos polieetri, polusulfiidide
véi kondensatsiooniga kévenevate silikoonidega.

* Vaimalike Ghildumatuste ennetamiseks érge kombineerige hambumuse
registreerimismaterjale teiste toofjate A-silikoonidega.

* Ladustamine: ladustage kuivalt vahemikus 5 °C kuni 27 °C (41 °F kuni 80,6 °F).

* Sailivusaeg: vt pakendi pealetriskki/etiketti. Arge kasutage parast
aegumiskuupdeva moésddumist.

* Tastlemistemperatuur: toatemperatuuril vahemikus
18 °C kuni 25 °C (64,4 °F - 77 °F).

Tehnilised andmed ja toote omadused

Vastundidustus

Toodet ei tohi kasutada teadaolevate allergiate korral [8hnaainete vai muude
koostisosade suhtes (vt ohutuskaarti vai kisige tootjalt).

See tuleks vélja selgitada enne kasutamist!

Hoiatusjuhised

* Kokkupuutel silmadega: valtige kokkupuudet simadega, vajaduse korral
loputage silmi kohe rohke puhta veega ja péérduge viivitamatult silmaarsti poole.

* Allaneelamisel: pérast allaneelamist loputage suud ja jooge palju vett.
Vatke kindlasti thendust arstiga.

* Allergilised reakisioonid: tundlikel inimestel ei saa vélistada allergilisi reaktsioone.
Kui ravi ajal peaks tekkima akuutseid allergilisi reakisioone, tuleb ravi tootega
kohe l6petada ja poérduda arsti poole.

Kui anfud meditsiiniseadmega seoses peaks tekkima ootamatult raskekujuline juhtum,
tuleb sellest teavitada tootjat ja teie likmesriigi padevat asutust.

Palun jérgige ka ohutuskaardi ohutusjuhiseid!
Oigus eksimusteks ja muudatusteks reserveeritud

Toode Vérvus Doseering (1:1) | Téétlemisaeg, sh| Kévastumisaeg | Uldine Kdvadus (+/-5) | Méatmete
segamisaeg suus tahkumisaeg lineaarne
muutumine
Simplee Bite Vaarikapunane Automaatne 30 Sekundid (sek) | 30 Sekundid (sek) | T Minutid (min) Shore A85 0,1%
Registration fast set

* Temperatuuril 23 °C / 73,4 °F. Ajaandmed kehtivad temperatuurile 23 °C ja suhtelisele Ghuniiskusele 50 +/- 10 %. Uldiselt kehtib:
kérgemad temperatuurid kiirendavad, madalamad temperatuurid aeglustavad tahkumist.

Elastomerni material za registracijo ugriza na osnovi polivinilsiloksana, aditivno strjujoé

Zahvaljujemo se vam za zaupanie, ki ste nam ga izkazali. Odlogitev za nakup
teh materialov za registracijo ugriza je pravilen. Pred uporabo natangno
preberite fa navodila za uporabo! Material za registracijo ugriza je namenjen
izkljugno zobozdravnikom. Potrebno je odgovorno in skrbno delo z medicinskim
pripomockom.

Opis izdelka

Vsi materiali za registracijo ugriza so izdelani iz visokokakovostnih surovin in
zaradi razliénih konénih frdot omogoéaijo 3irok spekter uporabe. Materiali imajo
zelo visoko tiksotropijo, avtomatski varnostni sistem vlozkov zagotavlia enostavno
uporabo, enostavno pa se tudi odstranijo iz ust in so trajno dimenzijsko stabilni.

Indikacije
 Simplee Bite Registration fast set: Izdelava trajnih registracij ugriza za vegkratno
uporabo, registracije fiksacijskih in podpornih zati¢ev ter obraznih lokov.

Materiali za registracijo ugrizov v 50-ml varnostnih vlozkih

Vlozek vstavite v mesalno pistolo z razmerjem 1 : 1, odstranite pokroveek in iztisnite
material, dokler material enakomero ne izteka iz obeh odprtin. Zdaj namestite
mesalno konico (za enkratno uporabo) (prepricaite se, da sta barvni oznaki
pokroveka in mesalne konice enake barve) na izhodni odprtini in se prepri¢aite,
da je pravilno namescena. Obmite konico za 90° v smeri urnega kazalca,

da jo zaprefe. Ponovno akivirajte mesalno pistolo in nanesite zeleno kolicino
materiala. Uporabliena mesalna konica osfane na viozku in sluzi kot pokroveek.
Pred naslednjim nanosom odstranite uporablieno mesalno konico, preverite, ali
sta se izhodni odprtini morda zamasili, kar je zelo redko, ju po potrebi o¢istite in
nadaljujte kot obicajno.

Dezinfekcija

Registracije lahko razkuzite z 2-odstotno raztopino glutardialdehida. Po odvzemu
odtisa usta 15 sekund izpirate pod tekoco vodo. Nato odtis razkuzite tako, da
ga temeljito potopite v dezinfekcijsko sredstvo. Nujno upostevaijte navodila
proizvajalca dezinfekeijskega sredstva. Za vee informacij glejte

www.dgzmk.de aliJ. Prosthet. Dent. 1999 maij, 81(5), 621.

Navodila za delo in varnost:
Zgoraj navedeni izdelki se lahko uporabliajo le v skladu z navedenimi navodili za
uporabo. Za vsako drugo uporabo, ki ni v skladu s temi navodili za uporabo, je
odgovoren izkljuéno uporabnik.
* Zaradi visoke konéne trdote materiali za registracijo ugriza niso primemi za
obi¢ajne odtise.
Izdelki z oznako za enkratno uporabo so namenjeni za enkratno uporabo.
Da ne pride do navzkrizne kontaminaciie, pred naslednjo uporabo dezinficirajte
vlozke in mesalne pistole.
Raztopine, uporabliene pred registracijo, kot so raztopine za izpiranje ust ali
refrakcijske raztopine, lahko vplivajo na reakcijo strievanja, zato jih je freba
temeljito odstraniti.
Pazite, da ne pride do stika materiala z nekaterimi vrstami rokavic, npr.
rokavicami iz lateksa, saj se lahko katalizator pokvari. Priporoc¢amo nitrilne /
vinilne rokavice ali rokavice na osnovi PE.
V ustni votlini ne puscajte ostankov materiala za registracijo ugriza.
Pazite, da ne pride do sfika z oblacili, saj so zamrezeni silikoni kemi¢no odporni
in madezev, ki jih ni mogoce odstraniti.
Materialov za registracijo ugriza ne uporabljajte skupaj s polietri,
polisulfidi ali kondenzacijsko utrjenimi silikoni.
Da bi preprecili morebitne nezdruZljivosti, materialov za registracijo ugrizov
ne kombiniraite s silikoni A drugih proizvajalcev.
* Shranjevanie: na suhem pri temperaturi med 5 °Cin 27 °C (41 ° F-80,6 °F).
* Rok uporabnosti: glejte podatek, natisnjen na embalazi, ali etikefo.

Po izteku roka uporabnosti izdelka ne uporabliajte.
* Temperatura za obdelavo: pri sobni temperaturi med

18 °Cin 25 °C (64,4 °F-77 °F).

Tehniéni podatki in lastnosti izdelka

Kontraindikacija

Izdelka ne smete uporabljati pri bolnikih z znanimi alergijomi na arome ali druge
sestavine (glejte varnostni list ali vprazajte proizvajalca). To morate razjasniti pred
uporabol

Opozorila

* Stik z o&€mi: Pazite, da ne pride do stika z o¢mi, po potrebi pa o¢i takoj sperite
z veliko koligino ¢iste vode in se takoj posvetujte z oftalmologom.

 Pri zauzitju: Pri zauZitju izperite usta in spijte veliko vode. Nujno se obrite na
zdravnika.

* Alergijske reakcije: Pri obcutljivih osebah ni mogoce izkljuciti alergijskih
reakcij. Ce se med dravljenjem pojavijo akuine alergiiske reakcije, takoj
prekinite zdravljenje z izdelkom in se obrnite na zdravnika.

Ce pride v zvezi s tem medicinskim pripomockom nepri¢akovano do resnega
zapleta, je freba o tem obvesfiti proizvajalca in pristojni organ vase drzave &lanice.

Upostevaite tudi opozorila v varnostnem listu!
Pridrzujemo si pravico do napak in sprememb

Izdelek Barva Doziranje Cas obdelave Cas zadrzevanja| Skupni &as Trdota (+/-5) Linearna
vkjluéno s éasom| v ustih strievanja sprememba
mesanja * dimenzij

Simplee Bite rde¢a malina Avtomatsko 30s 30s 1 min Shore A85 0,1%

Registration fast set

*Pri 23 °C/73,4 °F. Navedeni &asi veljajo pri 23 °C in relativni zragni viaznosti 50 +/~ 10 %. Na splo3no velja:

viSje temperature pospesijo, nizje zukusni'\o sfrievanie.
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